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Carestream Dental Processamento de Produtos Quimico

(NUumero de referéncia do produto 6850051 / 6850069)

Siga estas praticas recomendadas depois de Nota: Os fotoquimicos oxidam naturalmente. Além
abrir a garrafa: disso, temperaturas quentes e a quantidade de oxigénio

introduzida podem fazer com que o produto pereca mais

Feche a tampa firmemente durante o uso rapidamente.

Armazene entre 5-20 ° C. Quanto menor a temperatura, o o . .
Nao héa problema em usar um quimico amarelo. Ainda vai

menor a taxa de oxidacao. ‘ .
funcionar muito bem.

Nunca agite o frasco.

Use volumes baixos o mais rapido possivel. Quanto
menor o volume na garrafa, mais suscetivel a solucao é a
oxidacao.

Fechado, o produto terd um prazo de validade longo por
data de validade listada.

Para mais informacdes entre em contato sac@carestream.com ou visite carestream.com.
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